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Length: 2.5m Drg no.: EC-02-01-001-A 


PNS code: EC-02-01-001-A 
Description: Stepping motor supply 
Cable: 2 x 12 x 0.25 mm2 shielded 


Connector 1: ІМТ-20 Connector 2: GON-02 


PNS code: EA-06-00-005-A 


PNS code: EA-06-00-006-A 


PNS code: ЕА-05-00-014-А Type: DB25 male Type: DB25 female 
Type: LiYCY2x12x0.25 shielded Location: Interface - rear panel Location: Goniometer 
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РМ8 соде: ЕС-24-01-001-А Length: 2.5m 


Drg no.: EC-24-01-001-A 


Description: Encoders communication 


Cable: 2 x 12 x 0.25 shielded Connector 1: INT-02 


Connector 2: GON-01 


PNS code: EA-06-00-006-A 


PNS code: EA-06-00-005-A 


PNS code: ЕА-05-00-014-А Type: DB25 female Type: DB25 male 
Type: LiYCY2x12x0.25 shielded Location: Interface - rear panel Location: Goniometer 
(С oxford diffraction |" Xcalibur / Gemini 
шин Encoders cable 
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PNS code: EC-04-09-001-A Length: 8,20m Drg no.: EC-04-09-001-A 
Description: ` Interface communication 
Cable: 4 x 0.14mm2 shielded Connector 1: YNT-23 Connector 2: PCC-01 
PNS code: EA-06-00-001-A PNS code: EA-06-00-002-A 
PNS code: ЕА-05-00-002-А Type: DB9 male Type: DB9 female 
Type: LiYCY4 x 0.14 w ekranie Location: Interface — rear panel Location: PC (serial port) 
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A. No. B с ЕС-04-09-001-А - 
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PNS code: EC-04-02-001-A 


Length: 8.20m 


Drg no.: EC-04-02-001-A 


Description: CCD power supply communication 


Cable: 4 x 0.14mm2 shielded 


Connector 1: INT-22 


Connector 2: PCC-02 


PNS code: EA-06-00-001-A 


PNS code: EA-06-00-002-A 


PNS code: КА-05-00-002-А 


Type: DB9 male 


Type: DB9 female 


Туре: LiYCYA x 0.14 shielded 


Location: Interface — rear panel 


Location: PC (serial port) 
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PNS соде: ЕС-04-02-002-А Length: 8.20m Drg no.: EC-04-02-002-A 
Description: FIP60 communication 
Cable: 18 x 0.1412 shielded Connector 1: INT-13 Connector 2: PCC-03 
PNS code: EA-06-00-005-A PNS code: EA-06-00-005-A 
PNS code: ЕА-05-00-013-А Type: DB25 male Type: DB25 male 
Type: LiYCY18 x 0.14 shielded Location: Interface – rear panel Location: PC (FIP60) 
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PNS code: EC-01-09-002-A 
Description: PC supply 
Cable: OWY3x1.5mm2, white 


PNS code: EA-06-00-015-A 


Longi 730m 


Connector 1: PCC-05 Connector 2: CAB-10 
PNS code: EA-06-00-014-A 


PNS code: ЕА-05-00-016-А 


Type: T65 female 


Type: T65 male 
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OWY3x1.5mm2, white Location: PC 
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PNS code: ЕС-24-08-001-А Length: 2.9m Drg no.: EC-24-08-001-A 
Description: 
Cable: 10 x 0.14 mm2 shielded Connector 1: YNT-11 Connector 2: JOY-01 
PNS code: EA-06-00-003-A PNS code: EA-06-00-003-A 
PNS code: ЕА-05-00-004-А Type: DB15 male Type: DB15 male 
Type: LiYCY10x0.14 shielded Location: Interface - rear panel Location: Terminal 
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mE \\KUMA\workgroups\electronics\Xcalibur\Electrical id C 
Appr DRAWNBY: R.S. documentation 
Date 05/2004 04/2005 APPROWED BY: pare: 09/07/2001 sheet 1 of 2 


10 х0,14 тт 


ІМТ-11 
ІМТЕВҒАСЕ ded. 
TERMINAL 
(JOYSTICK) 
SHIELD 
(С oxford diffraction "8 Xcalibur / Gemini 
Б Remote control cable 
A. Мо. B C EC-24-08-001-A 
FILE: \\KUMA\workgroups\electronics\Xcalibur\Electrical REV. С 
Аррг DRAWN BY: R. S. documentation\ 
Date 05/2004 04/2005 APPROWED BY: DATE: 09/07/2001 SHEET 2 of 2 


Interface (rear panel) 


MAINS 230V 
(from IEC PLUG INLET in “~, 
electronic rack) 


EC-04-02-003-B 


NEN 

Hot surface 
CCD detector 
power supply 


EC-24-02-001-A 


EC-24-02-002-A 


FIP card 


PC COMPUTER 


| СР5-06 
Ге) Геј CCD detector 
CCD DETECTOR 
COOLING UNIT 
KMW200CCD connection scheme) 
«С oxford diffraction "^ Xcalibur / Gemini 
цэ CCD detector connections 
A. No. B C OD-1-04-01 
FILE: \KUMA\workgroups\electronics\Xcalibur\Electrical REV: 
Appr DRAWN BY: В. $. documentation\ С 
Date 06/2003 04/2005 APPROWED BY: DATE: 04/07/2001 sHEET 1 of 1 


сср-03 


CCD DETECTOR HEAD 


ОВ9Е 
Саппоп 
DAM-7W2S-A191- 


A197 DB25F DB15F 


DB25F 


DB25M 


CON16 CON13 < CON11 


c сом 


ЕС-04-02-003-В 


ІМТ-09 
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Description: 


Temperature and collision 


Cable: 10 x 0.14mm2 shielded 


Connector 1: ІМТ-09 


Connector 2: CCD-03 


PNS code: EA-06-00-001-A 


PNS code: EA-06-00-037-A 
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Type: DB9 male 
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PNS code: ЕС-02-05-001-В, ЕС-02-05-001-С | Length: 2x1.2m Drg no.: EC-02-05-001-B 
Description: LCD monitor and video microscope supply 
Cable: 2 x 0.35mm2 shielded Connector 1: PSM-01, PSM-02 | Connector 2: MIC-02 Connector 3: LCD-01 
PNS code: PNS code: EA-06-00-018-A PNS code: EA-06-00-018-A 
PNS code: ЕА-05-00-015-А Type: screw connector Type: T252 
Type: LiYCY2x0.35mm2 Location: power supply Location: Video microscope 
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OUTPUT 


XRY04A 
T3363000 connector (front view) 


Key switch 
(SWISSTAC 761-.401-00) 


9 (n.c.) 
10 (n.o.) 


(С oxford diffraction 


DRG NO. 


EW-03-02-001-A 


TITLE: 


KMW3000C 


Electrical connection scheme 


DRAWN ВУ: В. 6. 


FILE: 


\electronics\KMW3000C\ НЕК А 


APPROWED ВУ: 


РАТЕ: 7/02/2002 


sHEET 1 of 1 


